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Warsaw, 24.03.2025 

 

Medtronic S&R Statement 

         

Szanowni Państwo, 

Na podstawie analizy obciążeń systemu O-Arm przedstawiamy wymagania dotyczące nośności stropu 

w miejscu instalacji urządzenia. 

Podstawowe dane obciążeniowe: 

• Masa systemu O-Arm: 2032 funty (~922 kg) 

• Największe skoncentrowane obciążenie: 804 funty (~365 kg) na powierzchni 78 cali² (~0,05 m²) 

Wymagania dotyczące nośności stropu: 

1. Minimalne obciążenie użytkowe podłogi minimum: 400 kg/m² 

 

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji. 

 

Best regards, 

 
Piotr Strąk 

Senior Service & Repair Supervisor, Poland and CEE East 


